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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用重新起草法修改采用EN12472:2005+A1:2009《磨损和腐蚀模拟法用于测定镀层制

品的镍释放量》(英文版)。
本标准与 EN12472:2005+A1:2009相比结构上有一定调整,附录 A 中列出了 本 标 准 与

EN12472:2005+A1:2009的章条编号对照一览表。
本标准与EN12472:2005+A1:2009相比存在技术差异,这些差异涉及的条款已通过在其外侧页

边空白位置的垂直单线进行了标示,在附录B中给出了相应技术性差异。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利,本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国首饰标准化技术委员会(SAC/TC256)归口。
本标准起草单位:国家首饰质量监督检验中心、广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心、山东出

入境检验检疫局检验检疫技术中心、北京市首饰质量监督检验站。
本标准主要起草人:李素青、李玉鹍、黄理纳、刘崇华、邢力、高绪慧、李武军。
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镀层饰品 镍释放量的测定

磨损和腐蚀模拟法

1 范围

本标准规定了为测定非镍镀层饰品的镍释放量而预先采用的磨损和腐蚀的方法。
本标准适用于长期接触皮肤的非镍镀层饰品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T19719 首饰 镍释放量的测定 光谱法

3 方法原理

被测样品先暴露于腐蚀环境下,再放入带有磨损介质的容器中在一定速度下转动,通过容器的旋转

使得被检测样品被磨损介质磨损。随后用GB/T19719的方法测定其镍释放量。

4 试剂和材料

除特殊说明外,所有接触样品的材料和试剂应不含镍,且所用试剂应为分析纯或优级纯。

4.1 腐蚀

4.1.1 容器

带盖和可使样品悬浮的支架,且全部由惰性材质(如玻璃或塑料)制成。

4.1.2 腐蚀介质

将50gDL-乳酸(纯度高于85%)和100g氯化钠溶解于1000mL去离子水中。

4.1.3 脱脂溶液

可使用商业用途的稀释的中性洗涤剂,如0.5%的十二烷基苯磺酸钠的水溶液。

4.1.4 去离子水

电导率值最大为1μS/cm。

4.1.5 烘箱

能够保持温度在50℃±2℃。
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