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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T22778—2008《液晶数字式石英秒表》,与GB/T22778—2008相比,除编辑性改

动外主要技术变化如下:
———修改了“规范性引用文件”(见第2章,2008年版的第2章);
———修改了“时段测量精度”(见表2、表6,2008年版的表2、表6);
———修改了“温度系数”(见表3,2008年版的表3);
———删除了“耐湿性能”有关低温耐湿性能的要求和试验方法(见5.8、6.4.8,2008年版的4.8、5.4.8);
———将“耐光照性能”的要求和试验方法修改为“光照性能”的要求和试验方法(见5.14、6.4.14,

2008年版的4.14、5.4.14);
———增加了“附加功能”(见5.17、6.4.17、附录A);
———修改了“试验环境”(见6.1.1,2008年版的5.1.1);
———修改了“试验仪器设备”(见表5,2008年版的表5);
———修改了“按键耐疲劳性能”的试验方法(见6.4.13,2008年版的5.4.13);
———在“出厂检验”中增加了防水性能的检验(见表8,2008年版的表8);
———修改了“表盘面及后盖”中的标识(见8.1.1,2008年版的7.1.1)。
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液晶数字式石英秒表

1 范围

本文件规定了液晶数字式石英秒表(以下简称“石英秒表”)的分类、要求、试验方法、检验规则及标

志、包装、运输、贮存。
本文件适用于具有石英谐振器,标称工作电压为DC1.50V或DC3.0V的液晶数字式石英秒表。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T30106 钟表 防水手表

GB/T38022 钟表 防震手表

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 分类

石英秒表按用途分为专用型和非专用型,具体分类见表1。

表1 分类

秒表类型 分辨率 使用方式

专用型 全时段 0.01s 手持式

非专用型 部分时段 0.01s 手持式或腕式

5 要求

5.1 工作温度

专用型石英秒表在-5℃~50℃内各功能及液晶显示应完整、正常。

非专用型石英秒表在0℃~50℃内各功能及液晶显示应完整、正常。
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