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法庭科学 塑料元素成分检验
扫描电子显微镜/X射线能谱法

1 范围

本标准规定了法庭科学领域扫描电子显微镜/X射线能谱检验塑料元素成分的方法。
本标准适用于法庭科学领域塑料物证元素成分分析,其他领域亦可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GA/T242 微量物证的理化检验术语

3 术语和定义

GA/T242界定的术语和定义适用于本文件。

4 原理

塑料中常见的元素成分有:H、C、N、O、Na、Mg、Al、Si、S、P、Cl、K、Ca、Ti、Fe、Zn等,最常见的是C、

Cl、Ca、Al和Zn元素。除H元素外,其余元素都在X射线能谱仪的检验范围之内。使用扫描电子显微

镜/X射线能谱仪可对塑料样品中的元素进行定性分析。

5 试剂和材料

所需的试剂和材料如下:

a) 带有导电胶的样品台;

b) 去离子水;

c) 无水乙醇;

d) 手术刀;

e) 镊子。

6 仪器和设备

所需的仪器和设备如下:

a) 扫描电子显微镜;

b) X射线能谱仪;

c) 立体光学显微镜;

d) 真空镀膜仪或离子溅射仪。
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