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引  言

  近年来,随着技术的发展,气体流量计量器具的种类增加,准确度不断提高。本检

定系统表依据JJF1104—2003 《国家计量检定系统表编写规则》进行修订。与JJG
2064—1990相比,除编辑性修改,主要技术变化如下:

———增加pVTt法气体流量基准装置;
———从装置测量原理出发,将计量标准器具划分为原始法气体流量标准装置和标准

表法气体流量标准装置,代替JJG2064—1990中按照准确度等级划分的一等气体流量

标准器具、二等气体流量标准器具。
本检定系统表的历次版本发布情况为:
———JJG2064—1990 《气体流量计量器具检定系统》。
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气体流量计量器具检定系统表

1 范围

本检定系统表适用于测量封闭管道内气体流量计量器具的量值传递关系,包括从基

本量及导出量到气体流量计量基准器具、气体流量计量标准器具、气体流量工作计量器

具之间的量值传递关系、量值传递方法和量值传递时的测量能力。

2 引用文件

本检定系统表引用下列文件:

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

JJF1059.1—2012 测量不确定度评定与表示

GB/T27759—2011 流体流量测量 不确定度评定程序

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本检定系统表;凡是不注日期的引

用文件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本检定系统表。

3 术语和定义

3.1 原始法标准装置 primarystandard
基于质量或长度、时间、温度等基本量及压力、湿度等导出量的测量得到流量量值

的标准装置。
常见的原始法气体流量标准装置包括:pVTt法气体流量标准装置、mt法气体流

量标准装置、活塞式气体流量标准装置、钟罩式气体流量标准装置、皂膜式气体流量标

准装置及其他类型的标准装置。

3.2 标准流量计 mastermeter
准确度高、重复性好的流量计。
常见的气体标准流量计包括:临界流文丘里喷嘴、涡轮流量计、腰轮流量计及其他

类型的标准流量计。

3.3 标准表法标准装置 mastermeterstandard
通过标准流量计及温度、压力、湿度、组分等配套设备测量得到流量量值的标准

装置。

3.4 传递标准 transferstandard
流量比对中用作传递流量量值的测量标准,主要由标准流量计 (通常包括前、后直

管段及整流器等)及温度、压力等配套设备组成,其量值通常由pVTt法气体流量基准

装置传递得到。

4 概述

气体流量计量基准器具是指pVTt法气体流量基准装置、钟罩式气体流量基准
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