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心电监护仪检定规程

1 范围

本规程适用于心电监护仪及多参数监护仪的心电监护部分的首次检定、后续检定和

使用中的检验。

2 概述

心电监护仪 (以下简称监护仪)是医疗单位长期、连续地对病人进行心电、心率动

态监护和测量的仪器。
监护仪按其功能和结构不同,主要可分为如下四种类型:

a.心电图显示型

即在示波屏幕上显示心电图的监护仪。由导联电极、导联线、心电放大器、心电图

显示部分组成。

b.心电图、心率显示型

即在示波屏幕上显示心电图,并能显示心率值的监护仪。由导联电极、导联线、心

电放大器、心电图显示部分和心率值显示部分组成。

c.心电图显示、记录型

即在示波屏幕上显示心电图,而且可以记录的监护仪。由导联电极、导联线、心电

放大器、心电图显示和记录部分组成。

d.心电图、心率显示和心电图记录型

即在示波屏幕上显示心电图,并有心率值显示和心电图记录的监护仪。由导联电

极、导联线、心电放大器、心电图显示部分、心率值显示部分和心电图记录部分组成。

3 计量性能要求

3.1 心电图显示部分

3.1.1 电压测量误差

最大允许误差±10%。

3.1.2 极化电压引起的电压测量偏差

施加±300mV直流电压后引起的显示信号幅度相对变化不超过±5%。

3.1.3 噪声电平

折合到输入端的噪声电平应不大于30μV (峰峰值)。

3.1.4 扫描速度误差

最大允许误差±10%。

3.1.5 输入回路电流

各输入回路电流应不大于0.1μA。

3.1.6 幅频特性

1

JJG760—2003



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     402
     338
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     402
     338
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20120109112736
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     475
     324
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     25
     29
     28
     29
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





