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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T17006—1997《医用成像部门的评价及例行试验 第2-6部分:X射线计算机体

层摄影设备稳定性试验》。
本标准与GB/T17006—1997相比主要有如下变化:
———对部分章节的编号作了调整;
———对“范围”作了修改,并增加了几个详细的注;
———对部分定义作了修改;
———增加了体积CT的概念和要求;
———对部分术语的翻译作了规范化;
———将术语“CT运行状态”改为“CT运行条件”。
本标准等同采用国际电工委员会IEC61223-2-6:2006《医用成像部门的评价及例行试验 第2-6

部分:X射线计算机体层摄影设备成像性能稳定性试验》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB9706.18—2006 医用电气设备 第2部分:X射线计算机体层摄影设备安全专用要求

(IEC60601-2-44:2002,IDT);
———GB/T19042.5—2006 医用成像部门的评价及例行试验 第3-5部分:X射线计算机体层摄

影设备成像性能验收试验(IEC61223-3-5:2004,IDT)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由国家食品药品监督管理局提出。
本标准由全国医用电器标准化技术委员会医用X线设备及用具分技术委员会(SAC/TC10/SC1)

归口。
本标准起草单位:辽宁省医疗器械检验所、中国质量认证中心沈阳分中心、上海西门子医疗器械有

限公司。
本标准主要起草人:王建军、王勇、卢智、柳晶波、侯耀芳、屈艳、贺玉华。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T17006—1997。
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医用成像部门的评价及例行试验

第2-6部分:X射线计算机体层摄影设备

成像性能稳定性试验

1 范围

本标准为在X射线计算机体层摄影设备(以下简称CT扫描装置)进行稳定性试验时提供指导。
本标准适用于那些影响图像质量、患者剂量和定位的CT扫描装置的部件。
本标准:
———定义了表述CT扫描装置关于图像质量、患者剂量和定位性能的基本参数;这些要测量的参数见

4.5;
———详细说明了这些基本参数的测量方法;
———提供了评价测量数据符合性所使用的关于随机文件中规定的参数的基准值及其偏差的标准。
这些方法依赖于非介入测量,使用适合的试验设备,通过试验确保设备的功能性性能符合建立的准

则,或者能够早期识别设备部件特性的变化。
目的是检验关于图像质量、患者剂量和患者定位规范的符合性。
本标准不涉及:
———机械和电气安全方面;
———机械、电气和软件性能方面,除非它们是执行稳定性试验的要素,并且直接影响图像质量、患者

剂量和定位。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

IEC60788:2004 医用电气设备 定义的术语汇编(Medicalelectricalequipment—Glossaryof
definedterms)

IEC61223-3-5:2004 医用成像部门的评价及例行试验 第3-5部分:X射线计算机体层摄影设备

成像性能验收试验(Evaluationandroutinetestinginmedicalimagingdepartments—Part3-5:Accept-
ancetests—ImagingperformancesofcomputedtomographyX-rayequipment)

IEC60601-2-44:2002 医用电气设备 第2-44部分:X射线计算机体层摄影设备安全专用要求

(Medicalelectricalequipment—Part2-44:ParticularrequirementsforthesafetyofX-rayequipment
forcomputedtomography)

3 术语和定义

IEC60788:2004界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
注1:本标准用到的有定义的术语的索引在本标准的最后给出。

注2:在本标准中,小五号黑体印刷的术语表示在GB/T17006.1或IEC60788中对其有过定义。
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