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引伸计标定器校准规范

1 范围

本规范适用于引伸计专用校准装置 (以下简称标定器)的计量特性校准。

2 引用文献

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

ISO9513:1999 金属材料 单轴向试验用引伸计的标定

JB/T10033—1999 测微头

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

标定器是用于对被标定的引伸计给出标准位移量的仪器。它由刚性支架、两个同轴

的心轴或者装卡引伸计的夹具、能够准确地测量沿心轴轴向位移量变化的测微装置组

成。标定器按测微装置形式分为A类和B类,结构示意图见图1和图2。

图1 A类标定器          图2 B类标定器

A类标定器一般由螺旋副结构的测微头实现位移,用安装在标定器支架上的测微仪

表 (比较仪、测微计或干涉仪光管等)配合量块进行测量。B类标定器一般用测微头同

时实现位移和测量。
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