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引  言

本规范的编制基于聚合酶链反应分析仪主要技术参数实验测试,参考了JJF1030—

2010 《恒温槽校准规范》、SN/T2102.1—2008/ISO22174:2005 《食源性病原体PCR
检测技术规范 第1部分:通用要求及定义》、SN/T2102.2—2008/ISO20836:2005
《食源性病原体PCR检测技术规范 第2部分:PCR性能试验要求》、YY/T1173—

2010 《聚合酶链反应分析仪》等文件。
本规范为首次发布。
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聚合酶链反应分析仪校准规范

1 范围

本规范适用于模块加热的聚合酶链反应 (PCR)分析仪计量性能的校准,对于其他

类型的PCR仪,可参照本规范执行。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T6682—2008 分析实验室用水国家标准

YY/T1173—2010 聚合酶链反应分析仪

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 聚合酶链反应 polymerasechainreaction,PCR[YY/T1173—20103.1]
一种对特定的DNA或RNA片段在体外进行快速扩增的方法,由变性—退火—延

伸三个基本反应步骤构成。

3.2 聚合酶链反应分析仪 polymerasechainreactionanalyzer[YY/T1173—20103.2]
基于PCR (聚合酶链反应)技术原理,模拟DNA或RNA的复制过程,在模板、

引物、聚合酶等存在的条件下,特异扩增已知序列,对其进行检测分析的仪器设备。

4 概述

聚合酶链反应分析仪是基于PCR技术原理,模拟DNA或RNA的复制过程,在模

板、引物、聚合酶等存在的条件下,特异扩增已知序列,对其进行检测分析的仪器设

备,包括定性PCR仪和定量PCR仪两类。定性PCR通常由样品载台、热循环部件、
控制部件和电源部件等部分组成。定量PCR仪主要由样品载台、热循环部件、控制部

件、光学检测部件、电源部件、计算机及应用软件等部分组成。

5 计量特性

计量特性见表1。
表1 聚合酶链反应分析仪计量特性

项目 定性PCR仪 定量PCR仪

温度示值误差 + +

温度均匀度 + +

平均升温速率 + +
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