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引  言

  本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1059.1—2012
《测量不确定评定与表示》制定。

本规范主要指标参考了JJG1016—2006《心电监护仪检定仪》、JJF1149—2014
《心脏除颤器校准规范》、GB9706.8—2009 《医用电气设备 第2-4部分:心脏除颤器

安全专用要求》。
本规范为首次发布。
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除颤器分析仪校准规范

1 范围

本规范适用于除颤器分析仪 (含除颤器测试或校准装置)的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG1016—2006 心电监护仪检定仪

JJF1149—2014 心脏除颤器校准规范

GB9706.8—2009 医用电气设备 第2-4部分:心脏除颤器安全专用要求

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 心脏除颤器 cardiacdefibrillator
通过电极将电脉冲施加在患者的皮肤 (体外电极)或暴露的心脏 (体内电极),用

来对患者心脏进行除颤的医用电气设备,简称除颤器。
[GB9706.8—2009,2.1.101]

3.2 心脏除颤监护仪 cardiacdefibrillator-monitor
具备心电监护功能的除颤器,可以通过除颤电极或心电监护导联电极获取并显示患

者心电信号,简称除颤监护仪。

3.3 释放能量 deliveredenergy
通过除颤器电极释放,并且耗散于患者或者规定阻值的电阻中的能量。
[GB9706.8—2009,2.12.101]

4 概述

除颤器分析仪是用以校准除颤器和除颤监护仪的专用测量分析仪器。
除颤器分析仪通过检测除颤器放电时施加于内置模拟人体阻抗的负载电阻上的电压

和 (或)电流,测量除颤器的释放能量,并可产生模拟人体心电QRS波形、正弦波形,
用于检测除颤监护仪的除颤监护性能。

除颤器分析仪主要由负载电阻、衰减电阻网络、采样电路、模/数转换器、波形发

生器、微处理器和显示部件等组成。

5 计量特性

5.1 负载电阻

无感电阻,电阻值50Ω,最大允许误差:±1%。
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