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前　　言

　　本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由全国食品安全应急标准化工作组提出并归口。

本标准起草单位：国家加工食品质量监督检验中心（广州）、广州市产品质量监督检验所。

本标准主要起草人：吴玉銮、郭新东、罗海英、侯向昶、叶嘉荣、温力力、吴岳德。
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食品中二氧化钛的测定

１　范围

本标准规定了食品中二氧化钛的测定方法。

本标准适用于面粉、糖果包衣、凉果、果冻、膨化食品、油炸食品、非碳酸饮料混浊剂、固体饮料和口

香糖等食品中二氧化钛的检测。

本标准检出限：电感耦合等离子体原子发射光谱法为１ｍｇ／ｋｇ，二安替比林甲烷比色法为

５ｍｇ／ｋｇ。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６０２　化学试剂　杂质测定用标准溶液的制备（ＧＢ／Ｔ６０２—２００２，ＩＳＯ６３５３１：１９８２，Ｒｅａ

ｇｅｎｔｓｆｏｒｃｈｅｍｉｃａｌａｎａｌｙｓｉｓ—Ｐａｒｔ１：Ｇｅｎｅｒａｌｔｅｓｔｍｅｔｈｏｄｓ，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—１９９２，ｎｅｑＩＳＯ３６９６：１９８７）

第一法　电感耦合等离子体原子发射光谱法（犐犆犘犃犈犛）

３　原理

试样经酸消解后，用电感耦合等离子体原子发射光谱仪进行分析，采用标准曲线法定量。

４　试剂

如无特别说明，所用试剂均为分析纯，水为 ＧＢ／Ｔ６６８２规定的一级水。

４．１　高氯酸。

４．２　浓硫酸：优级纯，ρ２０≈１．８４ｇ／ｍＬ。

４．３　浓硝酸：优级纯，ρ２０≈１．４２ｇ／ｍＬ。

４．４　硫酸铵。

４．５　５％ 硫酸（体积分数）：量取５ｍＬ浓硫酸（４．２），缓慢加至９５ｍＬ水中，混匀。

４．６　混合酸：硝酸＋高氯酸（９＋１）。取１份高氯酸（４．１）和９份浓硝酸（４．３），混匀。

４．７　钛标准贮备液（１ｍｇ／ｍＬ）：由国家认可的标准物质销售单位提供，或按ＧＢ／Ｔ６０２中方法配制。

４．８　钛标准使用液（１０μｇ／ｍＬ）：准确吸取１ｍＬ钛标准贮备液（４．７）于１００ｍＬ容量瓶中，用５％ 硫酸

（４．５）稀释至刻度。

５　仪器和设备

实验室常规仪器及以下仪器。

５．１　电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

５．２　微波消解仪。

５．３　分析天平：感量为０．１ｍｇ。

１

犌犅／犜２１９１２—２００８




