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本标准起草单位：浙江瑞华化工有限公司、安徽省凤阳染料化工有限公司、沈阳化工研究院、国家染

料质量监督检验中心。

本标准主要起草人：王勇、阮国标、李志华、姬兰琴、阮方平、马君庆。
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染料　含盐量的测定　电导率法

１　范围

本标准规定了用电导率仪测定染料含盐量（以ＮａＣｌ计）的方法。

本标准适用于染料中含盐量（以ＮａＣｌ计）的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２３７４—２００７　染料　染色测定的一般条件规定

ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８　分析实验室用水规格和试验方法（ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

３　原理

在一定浓度范围内，溶液的含盐量与电导率呈正相关，含盐量愈高，溶液的渗透压愈大，电导率也愈

大。将染料配成一定浓度的溶液或悬浮液，通过测定溶液的电导率，即可计算出样品的含盐量。

４　仪器设备和材料

设备和材料应符合ＧＢ／Ｔ２３７４—２００７中有关设备和材料规定；实验用水应符合ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８

中三级水的规定。

ａ）　电导率仪。

ｂ）　分析天平：感量０．０００１ｇ。

ｃ）　容量瓶：１００ｍＬ、２５０ｍＬ、５００ｍＬ、１０００ｍＬ。

ｄ）　单标线吸管：１０ｍＬ、２０ｍＬ、５０ｍＬ。

ｅ）　氯化钠，分析纯。

５　测定方法

５．１　标准工作曲线制作

５．１．１　标准溶液的制备

准确称取氯化钠１ｇ（精确至０．０００５ｇ），用水溶解后定容到１０００ｍＬ容量瓶中，配成１０００ｍｇ／Ｌ

的标准溶液。用单标线吸管从中分别吸取５０ｍＬ溶液，分别置于１００ｍＬ、２５０ｍＬ和５００ｍＬ的容量瓶

中，用水稀释到刻度，配成５００ｍｇ／Ｌ、２００ｍｇ／Ｌ、１００ｍｇ／Ｌ的溶液。再用单标线吸管从１００ｍｇ／Ｌ的溶

液中分别吸取５０ｍＬ、２０ｍＬ、１０ｍＬ于３个１００ｍＬ容量瓶中，用水稀释到刻度，配制成５０ｍｇ／Ｌ、

２０ｍｇ／Ｌ、１０ｍｇ／Ｌ的标准溶液。

５．１．２　标准溶液的测定

用电导率仪分别测定按本标准的５．１．１配制的各档标准溶液的电导率δｘ。

５．１．３　标准工作曲线的绘制

根据氯化钠标准溶液浓度和测得的电导率值绘制电导率浓度工作曲线。
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