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引  言

JJF1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》、

JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范指定工作的基础性系列

规范。
本校准规范给出了电子固体密度天平的校准条件、校准项目和校准方法及不确定度

评定方法及示例。
本规范为首次发布。
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电子固体密度天平校准规范

1 范围

本校准规范适用于电子固体密度天平 (以下简称密度天平)的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG99 砝码

JJG1036 电子天平

JJF1001 通用计量术语及定义

JJF1059.1 测量不确定度评定与表示

JJF1229 质量密度计量名词术语及定义

JJF1847 电子天平校准规范

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 固体密度soliddensity

ρ

固体单位体积V 中所含物质的质量m,ρ=
m
V
。

3.1.2 固体密度标准样块 soliddensitystandardsample
具有稳定的物理化学性质,赋予了密度值或同时赋予了质量值和体积值,用于校准

固体密度天平密度示值的实物量具。

3.2 计量单位

使用的单位:毫克 (mg)、克 (g)、千克 (kg),克每立方厘米 (g/cm3)、千克每

立方米 (kg/m3)。

4 概述

密度天平的测量原理是通过电子天平分别测量固体在空气中和已知密度值的液体介

质 (如:纯水)中的质量值,基于阿基米德定律计算被测固体的密度值。
电子固体密度天平主要由电子天平、托盘、水槽 (水桶)、密度架、吊篮和支架等

几部分组成,有上置式和下挂式两种结构,如图1和图2所示。
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