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工业自动化仪表
公称工作压力值系列

1 范围

本标准规定了工业自动化仪表公称工作压力值系列。
本标准适用于工业自动化仪表公称工作压力的分级。
本标准不适用于压力仪表测量范围的划分。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1
公称(工作)压力值 valueofnominalworkingpressure
仪表工作压力的额定值,即仪表在正常工作时能承受工作介质压力的上限值。

3 工业自动化仪表公称工作压力值

工业自动化仪表公称工作压力值应符合表1的规定。
表1 公称工作压力值 单位为兆帕

基本系列 延伸系列

0.010 0.016 0.025 0.040 (0.050) 0.060 基本系列项值×10-n

0.10 0.16 0.25 0.40 0.60

1.0 1.6 (2.0) 2.5 4.0 (5.0) 6.3(6.4)

10(11) 16 (20) 25(26) 32 40(42) (50) 63(64) 80 基本系列项值×10n

  注1:括号内的数值是非推荐值。

  注2:n为自然数。
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