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引  言

JJF1002 《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》、

JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规程制定工作的基础性系列

文件。
本规程参考了国际法制计量组织 (OIML)建议R80-1 《具有液位测量的公路和铁

路罐车 第1部分:计量和技术要求》 (Roadandrailtankerswithlevelgauging—

Part1:Metrologicalandtechnicalrequirements),GB/T 16563—2017/ISO 1496-3:

1995 《系列1集装箱 技术要求和试验方法 液体、气体及加压干散货罐式集装箱》,

GB/T18443 《真空绝热深冷设备性能试验方法》系列标准,采纳了其中的部分计量和

技术要求、检定方法等内容,结合我国罐式集装箱容积检定的实际情况制定。
本规程为首次发布。

Ⅱ

JJG1203—2024



罐式集装箱容积检定规程

1 范围

本规程适用于装运液体和液化气体产品的罐式集装箱容积的首次检定、后续检定和

使用中检查。其他罐式集装箱容积检定可参照执行。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

JJF1009 容量计量术语及定义

GB150 压力容器

GB/T1413 系列1集装箱 分类、尺寸和额定质量

GB/T1836 集装箱 代码、识别和标记

GB/T1992 集装箱术语

GB/T4549.1 铁道车辆词汇 第1部分:基本词汇

GB/T4549.5 铁道车辆词汇 第5部分:车体

GB/T16563 系列1集装箱 技术要求和试验方法 液体、气体及加压干散货罐

式集装箱

GB/T18443 真空绝热深冷设备性能试验方法

NB/T47059 冷冻液化气体罐式集装箱

TG/HY105 铁路危险货物运输管理规则

OIMLR80-1 具有液位测量的公路和铁路罐车 第1部分:计量和技术要求

(Roadandrailtankerswithlevelgauging—Part1:Metrologicalandtechnicalrequirements)
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语

JJF1009、GB150、GB/T1992、GB/T4549.1、GB/T4549.5、GB/T16563、

GB/T18443、NB/T47059、OIMLR80-1中界定的以及下列术语和定义适用于本

规程。

3.1 容积表 calibrationtable
标准温度20℃时罐式集装箱罐内高度和容积对应关系的数据表。

3.2 容积表号 calibrationtablenumber
由字母和数字组成的容积表编号。

3.3 数据处理软件 dataprocessingsoftware
根据测量的数据计算罐式集装箱容积,得出容积表的计算机程序。
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