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表层水温表检定规程

1 范围

本规程适用于表层水温表的首次检定、后续检定和使用中检验。

2 概述

表层水温表由金属外壳和温度表组成。金属外壳由提环、表管和储水筒构成,其结

构如图1所示。温度表由内标式玻璃水银温度计和铜制端帽组成,其结构如图2所示。

图1 表层水温表外壳

1—提环;2—开口销;3—帽头;

4—表管;5—储水筒

 

图2 表层水温表用温度表

1—感温泡;2—鞍形托架;3—刻度板;

4—外套管;5—毛细管;6—安全泡;

7—出厂编号;8—铜帽;9—金属丝
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