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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T42125《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求》的第7部分。GB/T42125已

经发布了以下部分:
———第1部分:通用要求;
———第2部分:材料加热用实验室设备的特殊要求;
———第3部分:制冷设备的特殊要求;
———第4部分:气候与环境试验以及其他温度调节设备的特殊要求;
———第5部分:实验室用离心机的特殊要求;
———第7部分:电工测量和试验用手持和手操探头组件的安全要求;
———第10部分:绝缘电阻测量和介电强度试验设备的特殊要求;
———第14部分:实验室用分析和其他目的自动和半自动设备的特殊要求;
———第18部分:控制设备的特殊要求;
———第19部分:电动控制阀门执行器的特殊要求。
本文件代替GB4793.5—2008《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第5部分:电工测量

和试验用手持探头组件的安全要求》,与GB4793.5—2008相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术

变化如下:
———增加了手指防护装置、连接器、探头线、弹簧装载夹、间距等术语(见3.1、3.5);
———增加了类型D探头(见4.1);
———删除了双重绝缘或加强绝缘的防护(见2008年版的5.1.5);
———增加了电压和接触电流的测量(见7.3.4);
———修改了探针(见7.4.3,2008年版的6.4.4);
———增加了阻抗(见7.4.4);
———修改了保护阻抗(见7.4.5,2008年版的6.4.6);
———增加了基本绝缘、附加绝缘、双重绝缘和加强绝缘(见7.4.6);
———修改了电气间隙和爬电距离(见7.5,2008年版的6.5);
———增加了探头线(见12.3);
———增加了闪络和短路危险的防护(见第13章);
———增加了探头线上的例行火花试验(见附录D);
———增加了测量类别(见附录F)。
本文件等同采用IEC61010-031:2022《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第031部分:

电工试验和测量用手持和手操探头组件的安全要求》。
本文件做了下列最小限度的编辑性改动:
———为与现有标准协调,将文件名称改为《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第7部分:

电工测量和试验用手持和手操探头组件的安全要求》;
———删除了资料性附录I“术语索引”。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国机械工业联合会提出。
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———本次为第二次修订,标准编号改为GB/T42125.7—2024。
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引  言

  GB/T42125《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求》拟由20个部分构成。
———第1部分:通用要求。目的在于规定测量、控制和实验室用电气设备及其附件的通用安全

要求。
———第2部分:材料加热用实验室设备的特殊要求。目的在于规定实验室用材料加热设备的特殊

安全要求。
———第3部分:制冷设备的特殊要求。目的在于规定测量、控制和实验室用的制冷设备的特殊安全

要求。
———第4部分:气候与环境试验以及其他温度调节设备的特殊要求。目的在于规定气候与环境试

验以及其他温度调节设备的特殊安全要求。
———第5部分:实验室用离心机的特殊要求。目的在于规定实验室用离心机的特殊安全要求。
———第6部分:试验和测量电路的特殊要求。目的在于规定试验和测量电路的特殊安全要求。
———第7部分:电工测量和试验用手持和手操探头组件的安全要求。目的在于规定手持和手操探

头组件以及相关附件的安全要求。
———第8部分:电工测量和试验用手持和手操电流传感器的特殊要求。目的在于规定手持和手操

电流传感器的特殊安全要求。
———第9部分:能测量电网电源电压的家用和专业用手持万用表的特殊要求。目的在于规定能测

量电网电源电压的家用和专业用手持万用表的特殊安全要求。
———第10部分:绝缘电阻测量和介电强度试验设备的特殊要求。目的在于规定输出电压交流

50V或直流120V以上绝缘电阻测量和介电强度试验用设备的安全要求。
———第11部分:处理医疗材料用灭菌器和清洗消毒器的特殊要求。目的在于规定处理医疗材料用

灭菌器和清洗消毒器的特殊安全要求。
———第12部分:实验室用混合和搅拌设备的特殊要求。目的在于规定用于机械搅拌和搅拌的电动

实验室设备及其附件的特殊安全要求。
———第13部分:实验室用热原子化和离子化的原子光谱仪的特殊要求。目的在于规定实验室用热

原子化和离子化的原子光谱仪的特殊安全要求。
———第14部分:实验室用分析和其他目的自动和半自动设备的特殊要求。目的在于规定实验室用

分析和其他目的自动和半自动设备的特殊安全要求。
———第15部分:柜式X射线系统的特殊要求。目的在于规定柜式X射线系统的特殊安全要求。
———第16部分:体外诊断(IVD)医疗设备的特殊要求。目的在于规定预期用作体外诊断医用目的

的医疗设备的特殊要求。
———第17部分:教育机构中儿童使用设备的特殊要求。目的在于规定教育机构中学生操作人员使

用设备和附件的特殊安全要求。
———第18部分:控制设备的特殊要求。目的在于规定用于工业环境的控制设备的特殊要求和相关

的鉴定试验。
———第19部分:电动控制阀门执行器的特殊要求。目的在于规定用于安装在工业过程或离散控制

环境中电动控制阀门执行器和电磁线圈的安全要求。
———第20部分:工业通信电路和通信端口互联的特殊要求。目的在于规定安装在过程或离散控制

环境中的工业通信电路的特殊安全要求。
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注:各部分与IEC61010系列标准的对应关系如下:
———第1部分对应IEC61010-1;
———第2部分对应IEC61010-2-010;
———第3部分对应IEC61010-2-011;
———第4部分对应IEC61010-2-012;
———第5部分对应IEC61010-2-020;
———第6部分对应IEC61010-2-030;
———第7部分对应IEC61010-031;
———第8部分对应IEC61010-2-032;
———第9部分对应IEC61010-2-033;
———第10部分对应IEC61010-2-034;
———第11部分对应IEC61010-2-040;
———第12部分对应IEC61010-2-051;
———第13部分对应IEC61010-2-061;
———第14部分对应IEC61010-2-081;
———第15部分对应IEC61010-2-091;
———第16部分对应IEC61010-2-101;
———第17部分对应IEC61010-2-130;
———第18部分对应IEC61010-2-201;
———第19部分对应IEC61010-2-202;
———第20部分对应IEC61010-2-203。
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测量、控制和实验室用电气设备的
安全要求 第7部分:电工测量和

试验用手持和手操探头组件的安全要求

1 范围

本文件规定了电工测量和试验用手持和手操探头组件,以及相关附件的安全要求。这些探头组件

用来作为零部件与试验和测量设备之间的非接触式或直接电气连接。它们可能被固定地安装在设备

上,也可能是设备的可拆卸附件。
本文件的主要目的是作为在范围中提及产品的安全标准,但也适用于技术委员会根据IECGuide

104和ISO/IECGuide51中规定的原则,制定类似于本文件范围内提到的产品的文件。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T42125.1—2024 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求(IEC
61010-1:2016,IDT)

IEC60027-1:1992 电工技术用字母符号 第1部分:总则(Letterssymbolstobeusedin
electricaltechnology—Part1:General)

IEC60027-1:1992/AMD1:1997 电工技术用字母符号 第1部分:总则(Letterssymbolstobe
usedinelectricaltechnology—Part1:General)

IEC60027-1:1992/AMD2:2005 电工技术用字母符号 第1部分:总则(Letterssymbolstobe
usedinelectricaltechnology—Part1:General)

IEC60027-2:2019 电工技术用字母符号 第2部分:电信和电子学(Lettersymbolstobeusedin
electricaltechnology—Part2:Telecommunicationsandelectronics)

IEC60027-4:2006 电工技术用字母符号 第4部分:旋转电器(Lettersymbolstobeusedin
electricaltechnology—Part4:Rotatingelectricmachines)

IEC60529:2013 外壳防护等级(IP代码)[Degreesofprotectionprovidedbyenclosures(IP
Code)]

注:GB/T4208—2017 外壳防护等级(IP代码)(IEC60529:2013,IDT)

IEC61180:2016 低压设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备(High-voltage
testtechniquesforlow-voltageequipment—Definitions,testandprocedurerequirements,testequip-
ment)

注:GB/T17627—2019 低压设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备(IEC61180:2016,MOD)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
1
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