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前　　言

　　本标准由全国医用电器标准化技术委员会医用Ｘ线设备及用具标准化分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１０／

ＳＣ１）归口。

本标准起草单位：重庆医用设备厂、辽宁省医疗器械检验所。

本标准主要起草人：陈昌云、柳晶波、傅伟、董楷一。
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医用犡射线摄影床专用技术条件

１　范围

本标准规定了医用Ｘ射线摄影床的分类与组成、要求和试验方法。

本标准适用于医用Ｘ射线摄影床（以下简称摄影床）。该产品供医疗单位作Ｘ射线摄影检查时配

套使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ９７０６．１—２００７　医用电气设备　第１部分：安全通用要求（ＩＥＣ６０６０１１：１９８８，ＩＤＴ）

ＧＢ９７０６．１２—１９９７　医用电气设备　第一部分：安全通用要求　三．并列标准　诊断Ｘ射线设备

辐射防护通用要求（ｉｄｔＩＥＣ６０６０１１３：１９９４）

ＧＢ９７０６．１４—１９９７　医用电气设备　第２部分：Ｘ 射线设备附属设备安全专用要求（ｉｄｔ

ＩＥＣ６０６０１２３２：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１０１４９　医用Ｘ射线设备术语和符号

ＹＹ／Ｔ０１０６—２００８　医用诊断Ｘ射线机通用技术条件

ＹＹ／Ｔ０２９１—２００７　医用Ｘ射线设备环境要求及试验方法

ＹＹ０５０５—２００５　医用电气设备　第１２部分：安全通用要求　并列标准：电磁兼容　要求和试验

（ＩＥＣ６０６０１１２：２００１，ＩＤＴ）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１０１４９确立的术语和定义适用于本标准。

４　分类与组成

４．１　分类

４．１．１　按结构分类

摄影床按结构分为以下四种类型：

ａ）　带有Ｘ射线管组件支撑装置的摄影床；

ｂ）　不带有Ｘ射线管组件支撑装置的摄影床；

ｃ）　固定式摄影床；

ｄ）　移动式摄影床。

４．１．２　按驱动方式分类

摄影床按驱动方式分为以下两种类型：

ａ）　人力驱动摄影床；

ｂ）　电力驱动摄影床。

４．２　组成

摄影床一般应由床面板、床体、滤线器和（或）Ｘ射线管头支撑装置组成。

１

犢犢／犜０７３７—２００９




