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校准混合气体技术通则

1 范围

本标准规定了校准混合气体的基本要求、名称、制备、包装、标志、储运和使用的通用技术要求。
本标准适用于各类方法制备的校准混合气体。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T5274.1 气体分析 校准用混合气体的制备 第1部分:称量法制备一级混合气体

GB/T5275.2 气体分析 动态体积法制备校准用混合气体 第2部分:容积泵

GB/T5275.4 气体分析 动态体积法制备校准用混合气体 第4部分:连续注射法

GB/T5275.5 气体分析 动态体积法制备校准用混合气体 第5部分:毛细管校准器

GB/T5275.6 气体分析 动态体积法制备校准用混合气体 第6部分:临界锐孔

GB/T5275.7 气体分析 动态体积法制备校准用混合气体 第7部分:热式质量流量控制器

GB/T5275.8 气体分析 动态体积法制备校准用混合气体 第8部分:扩散法

GB/T5275.9 气体分析 动态体积法制备校准用混合气体 第9部分:饱和法

GB/T5275.10 气体分析 动态体积法制备校准用混合气体 第10部分:渗透法

GB/T5275.11 气体分析 动态体积法制备校准用混合气体 第11部分:电化学发生法

GB/T7144 气瓶颜色标志

GB/T10248 气体分析 校准用混合气体的制备 静态体积法

GB/T14850 气体分析 词汇

GB/T34526 混合气体气瓶充装规定

GB/T34710.1 混合气体的分类 第1部分:毒性分类

GB/T34710.2 混合气体的分类 第2部分:腐蚀性分类

GB/T34710.3 混合气体的分类 第3部分:可燃性分类

GB/T35860 气体分析 校准用混合气体证书内容

GB/T37180 气体分析 校准用纯气和混合气体的使用 指南

GB/T38521 气体分析 纯度分析和纯度数据的处理

JJF1186 标准物质认定证书和标签要求计量技术规范

TSG23 气瓶安全技术监察规程

ISO/IECGuide98-3 测量的不确定度 第3部分:测量不确定度导则(GUM:1995)[Uncertainty
ofmeasurement—Part3:Guidetotheexpressionofuncertaintyinmeasurement(GUM:1995)]

3 术语和定义

ISO/IECGuide98-3和GB/T14850界定的术语和定义适用于本文件。
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