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前  言
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公司。
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远程医用影像设备的功能性和兼容性
检验方法

1 范围

本标准规定了对符合DICOM3.0标准的远程医用影像设备的基本功能、影像兼容性以及互联互通

性的检验方法。
注1:本标准为检测方法标准,不对任何功能做要求,设备制造商可以根据需要采用本标准列出的部分或者全部的

检验方法。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

DICOMPS3.2 医学数字成像和通信(DICOM) 第2部分:一致性声明(Digitalimagingand
communicationsinmedicine(DICOM)—Part2:conformance)

DICOMPS3.4 医学数字成像和通信(DICOM) 第4部分:服务类规范(Digitalimagingand
communicationsinmedicine(DICOM)—Part4:serviceclassspecifications)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
远程医用影像设备 remotemedicalimagingequipment
符合DICOM3.0标准的,具有信息数据传输功能的医用影像设备。

3.2
患者管理 patientmanagement
用于管理并显示存储在系统中的患者信息,进行患者数据管理。

4 测试条件

为满足第6章和第7章测试,设备制造商需要提供DICOM一致性声明文档。DICOM一致性声明

文档的具体要求请参考DICOMPS3.2。

5 基本功能检验方法

5.1 患者管理

5.1.1 病例查询测试用例

测试目的:检测用户是否可以通过查询的方式获取预期的病例。
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