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标准补偿式微压计检定规程

本规程适用于新制造、使用中和修理后的,测量范围为-1.5~1.5kPa及-2.5~
2.5kPa标准补偿式微压计 (以下简称仪器)的检定。

一 概  述

仪器主要用于压力量值的传递、检定和测试。

图1 微压计结构示意图

1—容器连接胶管;2—大容器 (疏空)接嘴;3—旋转标尺;

4—垂直标尺;5—小容器 (加压)接嘴;6—三通导压管;

7—连接基准 (或标准)器的管口;8—调压器;9—读数尖头

仪器采用补偿原理,使大小容器的液位差所产生的压力与被测压力相平衡。其压力

值由下式计算:

p=ρgh (1)

式中:p———被测压力,Pa;

   ρ———检定温度下纯水密度,kg/m3;

   g———使用地点的重力加速度,m/s2;
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