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接地电阻表检定规程

1 范围

本规程适用于数字式接地电阻表和模拟式接地电阻表的首次检定、后续检定和使用

中的检验。
本规程不适用于交流电网供电和因特殊要求而制造的接地电阻表。

2 引用文献

本规程引用了下列文献:

JJF1001—1998《通用计量术语及定义》

JJF1059—1999《测量不确定度评定与表示》

JB/T9289—1999《接地电阻表》

GB/T7676.1—1998《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件,第1部分:定义和通

用要求》

GB/T7676.9—1998《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件,第9部分:推荐的试

验方法》

GB/T13978—1992《数字多用表通用技术条件》
使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语

3.1 接地电阻表

用于测量接地导体和大地之间电阻的仪表。

3.2 按地电阻

接地导体与大地之间的电阻。在接地导体中流过交流测试电流时,导体增加的电位

除以测试电流,其商即为接地电阻值。

3.3 辅助接地电阻

测量接地电阻时,作为电位端和电流端使用的辅助接地极和大地之间的电阻。

3.4 地电压

接地导体上的干扰电压,由试验电流产生的电压除外。

4 概述

4.1 用途

接地电阻表主要用于直接测量各种接地装置的接地电阻和土壤电阻率。

4.2 原理

接地电阻表的工作原理分为基准电压比较式和基准电流、电压降式。
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