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前  言

  本标准为化学分析实验室检测方法验证确认和内部质量控制系列标准之一。该系列标准包括以下

标准:
———GB/T32464 化学分析实验室内部质量控制 利用控制图核查分析系统;
———GB/T32465 化学分析方法验证确认和内部质量控制要求;
———GB/T32467 化学分析方法验证确认和内部质量控制 术语和定义;
———GB/T33464 化学分析标准操作程序编写与使用指南;
———GB/T35656 化学分析方法验证确认和内部质量控制实施指南 报告定性结果的方法;
———GB/T35657 化学分析方法验证确认和内部质量控制实施指南 基于样品消解的金属组分

分析。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国质量监督重点产品检验方法标准化技术委员会(SAC/TC374)提出并归口。
本标准起草单位:四川省产品质量监督检验检测院、中检华纳(北京)质量技术中心有限公司、中检

联盟(北京)质检技术研究院有限公司、四川省食品药品监督检验院、广东省东莞市质量监督检测中心、
北京颖泰嘉和分析技术有限公司、四川理工学院、江苏联化科技有限公司、湖北三宁化工股份有限公司、
成都宏亿实业集团有限公司。

本标准主要起草人:郑卫东、范志刚、黄瑛、余晓琴、张丽萍、付大友、谭文渊、林红、王俊芳、何雪芬、
赖毅东、李红霞、温华珍、程晓宏、李万清。
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化学分析方法验证确认和内部质量控制

实施指南 色谱分析

1 范围

本标准给出了基于色谱分析的方法验证确认和建立实施实验室内部质量控制体系的指南,包括总

则、方法验证确认技术、检测过程质量控制和分析系统核查。
本标准适用于基于色谱分析的方法验证确认和建立实施实验室内部质量控制体系。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6379.1 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第1部分:总则与定义

GB/T6379.4—2006 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第4部分:确定标准测量方

法正确的基本方法

GB/T6379.6—2009 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第6部分:准确度值的实际

应用

GB/T10092—2009 数据的统计处理和解释测试结果的多重比较

GB/T14666 分析化学术语

GB/T15000.3 标准样品工作导则(2)标准样品 定值的一般原则和统计方法

GB17378.2—2007 海洋监测规范 第2部分:数据处理与分析质量控制

GB/T19000 质量管理体系 基础和术语

GB/T22554—2010 基于标准样品的线性校准

GB/T27407 实验室质量控制利用统计质量保证和控制图技术评价分析测量系统的性能

GB/T27411—2012 检测实验室中常用不确定度评定方法与表示

GB/T32464—2015 化学分析方法验证确认和内部质量控制 利用控制图核查分析系统

GB/T32465—2015 化学分析方法验证确认和内部质量控制要求

GB/T32467 化学分析方法验证确认和内部质量控制 术语及定义

GB/T33464 化学分析标准操作程序编写与使用指南

JJF1059.1 测量不确定度评定与表示

ISO11843-1 检测能力:术语和定义(Capabilityofdetection—Part1:Termsanddefinitions)
分析测量中回收率信息应用一致性指南[IUPACHarmonisedGuidelinesfortheUseofRecovery

InformationinAnalyticalMeasurement(IUPACTechnical)]

3 术语和定义

GB/T6379.1、GB/T14666、GB/T19000、GB/T32467和ISO11843-1中界定的术语和定义适用

于本文件。
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