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多晶X射线衍射仪检定规程

本规程适用于新制造、使用中和修理后的多晶X射线衍射仪 (以下简称仪器)的

检定。

一 概  述

多晶X射线衍射仪是用粒子探测器探测和记录X射线在多晶聚集体上产生衍射的

大型精密分析仪器。它用来研究、测量粉末结晶体的物质结构、点阵常数、物相组成、
晶粒大小及分布、结晶程度、微观应力、织构等结构参数。该类仪器广泛应用于地质、
冶金、机械、化工、环保等领域的科学研究和质量检测。

本规程的检定对象是封闭式X射线管的X射线发生器,以机械测角仪测量衍射角,
使用粒子探测器进行X射线强度测量的多晶 (粉末)X射线衍射仪 (见图1)。

图1 X射线衍射仪构成示意图

二 技 术 要 求

技术要求见表1。
表 1

序号 项   目 要   求

X射线发生器部分

1 管电压保护装置   管电压超过额定电压值1~3kV时,自

动切断高压

2 过负荷保护装置   超过额定功率时,自动切断高压

3 冷却水保护装置   冷却水流速低于3.5L/min时,自动切

断高压

4 X射线散射剂量   吸收剂量率不大于2×10-5Gy/h
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