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波长色散X射线荧光光谱仪检定规程

本规程适用于新生产、使用中和修理后的各种类型波长色散X射线荧光光谱仪的

检定。

一 概  述

X射线荧光光谱仪用于固体、粉末或液体物质的元素分析。工作的基本原理是X射

线管发出的初级X射线激光试样中的原子,产生的荧光X射线通过晶体分光并用探测

器测量,根据各种元素特征X荧光谱线的波长和强度进行元素的定性和定量分析。
波长色散X射线荧光光谱仪的基本结构如图1所示。

图1 顺序式波长色散X射线荧光光谱仪结构示意图

1—X射线管高压电源;  8—第一准直器;       

2—X射线管; 9—晶体和晶体架;

3—光源滤波片; 10—第二准直器;

4—进样装置; 11—闪烁计数器;

5—样品盒; 12—流动气体正比计数器;

6—光阑; 13—测角仪;

7—衰减器; 14—控制、显示、记录和数据处理系统

二 技 术 要 求

1 外观

1.1 仪器应有仪器名称、制造厂、出厂日期和编号的标志。

1.2 所有部件连接良好、动作正常。

1.3 面板上的仪表、指示灯和安全保护装置工作正常。
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